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Межповерочный интервал - один год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 17168-82 "Фильтры электронные октавные и третьоктавные. Общие технические

требования и методы испытаний".

ГОСТ 8.038-94 «Государственная поверочная схема для средств измерений звукового давления в

воздушной среде в диапазоне частот 2 Гц-! 00 кГц»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип анализатора ультразвука АУ-1 утвержден с техническими и метрологическими харак

теристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске

из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схемы ГОСТ 8.038-94

Изготовитель: ЗАО «ЦСР МНИИРС»

Организация - заявитель: ЗАО «ЦСР МНИИРС»

Адрес: 109029 Москва, ул. Нижегородская, д. 32

генерапьный дире'К~\)Р)

ЗАО «ЦСР Г.А.Курочкин


